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Schéma 1
Forces de pipetage sollicitées par PIPETMAN M et PIPETMAN Classic pour une utilisation standard avec 200 µL d’eau

Temps (s)

F
o

rc
es

 (
N

)

10

20

30

40

1 2 30

Phase d’aspiration

Phase de purge 

P
ha

se
 d

’a
sp

ir
at

io
n

P
ha

se
 d

e 
d

is
tr

ib
ut

io
n 

et
 d

e 
p

ur
g

e

Temps (s)

F
o

rc
es

 (
N

)

10

20

30

40

1 2 30

PIPETMAN Classic P200
Pipette électronique PIPETMAN P200M
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Schéma 2
Forces de pipetage sollicitées par PIPETMAN M et PIPETMAN L pour une utilisation standard avec 200 µL d’eau
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